一、采购标的
1.采购标的：经营运行项目医药和医疗器材批发服务采购项目
2.项目概况：中标人依据《受委托临床实验室选择指南（WS/T418-2013）》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》、《健康体检管理暂行规定》(卫医政发〔2009〕77号)等国家对医学实验室管理相关法律法规、规章、标准和政策，为采购人提供人乳头瘤病毒分型检测服务，具体包括：标本接收、运输、检测、报告传输、质量保障、售后、投诉和纠纷处理以及相关附加服务。
二、商务要求
1. 服务期限和地点
1.1服务期限：1年
1.2服务地点：采购人指定地点
2.付款条件：
2.1按季度对检测费用进行一次结算。
2.2根据上月的检测项目清单及系统内数据核对上月实际发生的检验费用，并经双方签字确认。
2.3双方确认检验费用后，供应商根据结算金额开具等额有效发票（增值税普通发票）。
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））
三、技术要求
1.外送医学检验服务
#1.1供应商对采购人开展的人乳头瘤病毒分型检测（23分型）单独分型检测试剂：用于对人宫颈脱落细胞样本中23种人乳头瘤病毒的分型定性检测，23分型应至少包括：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68高危亚型。检测方法学为实时荧光PCR法，医学检验项目进行检测并按采购人要求按时提供检测报告。
1.2供应商应配置专职标本转运人员以及必要的冷藏冰箱或保温箱，同时应监控标本转运过程中的温度并记录，样本运输要求符合《药品冷链物流运作规范》(GB/T28842-2021）。转运人员做好防护，每日清洁消毒转运箱，确保运输过程的样品质量和环境安全。
1.3供应商提供每周七天的上门接收标本的服务，时间为8:30至17:30，遇特殊标本可机动收取。
1.4供应商具有规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。
1.5供应商标本接收人员负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。
1.6供应商必须确保及时接收、送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样。
1.7供应商须按照阴性结果24小时内、阳性结果48小时内（时间计算起点：以供应商接收标本时间为准）出具检验报告。
1.8标本在接收及送检过程中如出现延迟、遗漏、丢失等情况供应商须承担相应责任。供应商应有完善的保障措施和应急预案。采购人的所有送检标本最终由中标人依法处置（特殊情况除外），投标人按照国家法律法规及相关行业规定的保存期限保存剩余标本（若有）。
2.实验室要求
★2.1实验室通过生物安全实验室生物安全备案，供应商应获得临床细胞分子遗传学专业执业资质。
2.2具备完善的质量管理体系文件，人员资质具备检验专业教育背景，医学检验职称，PCR培训合格证书，设备具备合格资质并定期校准及维护保养，室内质控每批次试验除内参外，增加检测商品室内质控品。
★2.2.1试剂获得食药监注册证
2.3投标人参加卫生部临检中心组织的室间质评活动，对室间质评进行总结，未合格项目采取改进措施。
2.4检验报告应由具备相应资质的检验人员签发。如发生因供应商原因（如检测标本丢失、遗漏、混淆或检验结果错误等）导致医疗事故或采购人医疗纠纷等不良后果的，供应商须承担相关的法律责任和经济损失。
2.5采取的检测技术方法及相关检测仪器、诊断试剂等产品应按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》等有关规定（如有最新要求则按最新的执行），经市场监管部门审批注册，并经卫生行政部门批准技术准入方可应用，使用的试剂应经过临床验证。同时要将该检测技术方法的产品注册证书和技术准入批准文件提前交采购人审核确认后方可开展检测服务。
3.数据对接及信息安全需求
3.1为保证检验结果实时网络传送，实现实验室数据的汇总、储存、传输功能，要保证与采购人实验室信息系统对接。
3.2供应商应对被检测人信息、标本及检验结果等资料进行保密，检测样本信息、检测数据等信息不得泄露，以及不得挪作他用。
4.人员要求
4.1项目负责人≥1人
4.2检验人员≥2人，具有医学检验技术类专业职称，PCR培训合格证书。
4.3标本接收及转运人员≥2人，接受专业培训，提供培训合格证明。
4.4供应商应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间，供应商替换项目负责人必须征得采购人书面同意。
4.5采购人有权根据项目的工作内容，对供应商的项目组成员的构成提出要求。在合同履行过程中，采购人如发现供应商的项目组成员有严重错误或有正当理由对供应商的项目组成员履行的服务不满意的，有权要求供应商替换项目组成员。供应商应根据采购人要求调整项目组成员，调整后的负责人、检验人员职称等资格不得低于原负责人、检验人员资格。
4.6供应商对拟派本项目人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由供应商承担，与采购人无关。
4.7合同签订前，供应商应提供人员资料（包括身份证、证书等复印件）交采购人备案。如需更换人员，应提前3个工作日向采购人书面报备。未经采购人书面同意不得调整，否则采购人有权终止合同，由此造成的全部损失均由供应商承担。
5.检测质量控制
5.1供应商确保具备开展本项目医学检验实验的有效资质，样本传递设施，检验设备等符合相关医疗管理规定；对于供应商自行检测的项目，供应商应保证自身的能力和资源能够满足采购人的委托检测需求，包括实验室人员的资质、技能和专业知识、定期培训记录，检测方法等。
5.2供应商应当严格按照国家及北京市相关法律法规、政策规定制定质量管理体系文件，包括并不限于检测项目SOP、设备管理SOP、生物安全管理、结果复查规则等，指导开展检测、室内质量控制和生物安全等活动，确保检测结果准确有效。任何因为供应商原因导致的安全事故，由供应商承担全部责任。
5.3供应商不得将部分或全部检测项目转委托给其他第三方进行检测，也不得与其他第三方合作完成。
5.4供应商对所出具的检测结果的准确性负责。如采购人对检测结果有疑问，供应商应根据采购人要求对检测结果进行书面解释和解读，必要时应满足采购人复查要求。
5.5供应商接受中心质量监督检查，并按采购人要求提供相关质量保证资料。采购人有权根据自身需要对供应商的资质、场所、检测流程及操作规范、检测试剂安全性和有效性进行监督，提出意见和建议。
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